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Metodou kvantitativní kultivace cévních katétrů byl stanoven počet baktérií přítomných na 
povrchu cévních katétrů a to na základě detekčních časů TTD (time to detection) pomocí 
hemokultivačního přístroje BacT/Alert.  Výsledky byly srovnány s klinickým stavem pacienta a 
klasickými hemokulturami. 
Novou metodou bylo vyšetřeno 171 cévních katétrů. U 15 (8,8 %) katétrů byl pozitivní 
výsledek kultivace. V 94,7 % byla zjištěna shoda výsledku mikrobiologického vyšetření katétru s 
klinickým stavem pacienta. Falešná pozitivita byla 2,3 % a falešná negativita 2,9 %. Na základě 
klinických příznaků bylo diagnostikováno 16 případů katétrové sepse, u 11 (68,7 %) z nich bylo 
pozitivní mikrobiologické kvantitativní vyšetření cévního katétru. Nejčastěji detekovaným patogenem 
byly koaguláza negativní stafylokoky. 
Nová metoda je oproti stávajícím metodám jednodušší, rychlejší a je schopna detekovat 
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The number of bacteria present on the surface of vascular catheters was set with the method of 
quantitative cultivation of vascular catheters by means of blood culture system BacT/Alert on the basis 
of TTD. The results were compared with the clinical condition of the patient and classical 
hemocultures. 
A total number of 171 vascular catheters was examined with this new method. Positive 
cultures were detected in 15 (8,8 %) catheters. According to the results of microbiological catheter 
examination with clinical condition of the patient was found in 94,7 %. False positivity occurred in 
2,3 % and false negativity in 2,9 % of cases. On the basis of clinical symptoms 16 cases of catheter 
sepsis were diagnosed out of which 11 (68,7 %) positive microbiological quantitative examinations of 
vascular catheters were established. The most frequent pathogen was coagulase negative 
staphylococci. 
The new method, when compared with present methods, is simpler, faster and able to detect 
the most frequent agent of catheter infection. 
